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SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej



02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25


                                                                                                               Warszawa, dn. 18.03.2014 r.

Dział Zamówień Publicznych 


i Zaopatrzenia

tel. 22 4502284

Szp. S./        /14/ DZP

Strona internetowa Szpitala

Dot.:
Przetargu nieograniczonego na dostawę  systemów do pobierania  krwi, nr postępowania 3/2014.


Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ na   na  dostawę systemów do pobierania  krwi:

Treść pytań

Pytanie 1 

Poz. 1: czy Zamawiający dopuści probówki  o poj. 1-1,4 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Pytanie 2

Poz. 5: czy Zamawiający dopuści probówki  o poj. 1-1,4 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Pytanie 3

Poz. 9: czy Zamawiający dopuści probówki  o poj. 1-1,6 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Pytanie 4

Poz. 11: czy Zamawiający dopuści probówki  o poj. 1,8 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Pytanie 5

Rozdział III: Zamawiający wymaga dostarczenia  po 2 sztuki próbek wszystkich towarów wymienionych w załączniku  i aby próbki zapakowane były w oryginalne opakowania. Zwracamy się z prośbą o rezygnacje z dostarczenia statywów do OB. z pozycji 22 oraz o to by Zamawiający zrezygnował z oryginalnych opakowań ponieważ producent pakuje oryginalnie towar po 50 sztuk i nie możliwości dostarczenia oryginalnych opakowań z 2 sztukami towaru.

Pytanie 6

Rozdział VI. Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji oferowanych towarów co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. Ze względu na rodzaj stosowanego odczynnika – cytrynian sodowy - żaden z producentów systemów zamkniętych dla pozycji 9, 10 i 11 nie gwarantuje dłuższego okresu niż 1 2miesięcy licząc od daty produkcji. W związku z powyższym zwracamy się prośbą o ustalenie okresu gwarancji na 2/3 okresu przydatności.

Pytanie 7

Rozdział XII, pkt 11 – czy nie nastąpiła pomyłka w dacie dostarczenia próbek? 

Zamawiający udzielił na  pytania następujących odpowiedzi:

Odp. 1.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza probówek opisanych w pytaniu.

Odp. 2.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza probówek opisanych w pytaniu.

Odp. 3.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza probówek opisanych w pytaniu.

Odp. 4.

Tak, Zamawiający  dopuszcza probówki opisane w pytaniu.

Odp. 5.

Tak, Zamawiający dopuszcza dla próbek  towaru z pozycji 22 inne opakowanie niż oryginalne.

Odp. 6.

Zamawiający dopuszcza, aby okres gwarancji dla towarów objętych pozycjami 9, 10, i 11 wynosił co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.

Odp.7.

Zamawiający informuje, że   nastąpiła pomyłka  w Rozdziale  XII,  pkt 11 dotycząca daty dostarczenia próbki. 

Prawidłowy termin  na  dostarczenie próbki jest wyznaczony na dzień 21.03.2014 r.

Zamawiający  nie przedłuża terminu na składanie ofert.

