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Dziat Zamowien Publicznych Warszawa, 26.05.2023 r.

tel. 22 4502284
L.Dz./ &% /23/DZP

Strona internetowa Szpitala/Platforma zakupowa

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawe drobnego sprzetu medycznego sterylnego,
nr postepowania 16/2023/DZP

Uprzejmie zawiadamiamy, ze do Zamawiajgcego wplynely nastepujgce pytania dotyczace
SWZ na ,dostawe drobnego sprzetu medycznego sterylnego”, nr postepowania 16/2023/DZP:

Pyt. 1

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane tresci SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 11 ust. 1
wzoru Umowy. Zamawiajacy w § 11 ust. 1 wskazat: Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych, w formie kar umownych w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach: 1) w razie wystapienia zwioki w dostarczeniu
Towardw w terminie okreSlonym w ust. 5. lub wust. 7. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce
karg umowng w wysokosci 0,2 %wartosci niedostarczonych Towardw za kazdy dzier zwioki;

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysoko$¢ kary umownej za nieterminowg dostawe jest
niewspotmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji $wiadczenia, do ktérego jest on
zobowigzany w ramach Umowy, wysoko$¢ kary umownej na poziomie 0,2% za kazdy dzien
uchybienia terminowi, nie ma zadnego zwigzku z funkcjg jakga majg petni¢ kary umowne, a moze
jedynie prowadzi¢c do wzbogacenia Zamawiajgcego, co tym samym w sposéb jednoznaczny
narusza zasade rownosci stron umowy.

(...)

W konsekwencji powyzszych rozwazan Wykonawca wnosi o zmiane tresci SWZ poprzez zmiane
postanowienia zawartego w § 11 ust 1 wzoru Umowy i obnizenie kary umownej do 0,1% wartosci
Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien projektu umowy w zakresie
wnioskowanych zapisow.

Pyt. 2 dot. czes¢ 35 poz. 4

Prosimy o okre$lenie czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia 160 szt. plastrow w opakowaniach
20 szt. — co daje 8 opakowan, czy dostarczenia 20 opakowan po 20 szt. — co daje 400 szt.
plastrow?

Odp. Zamawiajacy wymaga dostarczenia 8 opakowan po 20 sztuk, co daje 160 sztuk
plastrow.

Pyt. 3 dot. zadanie nr 80 poz. 1

Prosimy o usunigcie rozmiaru M z formularza asortymentowo — cenowego. Ten rozmiar nie
wystepuje w ofercie producenta.

Odp. Pytanie nie dotyczy wyjasnienia tresci SWZ w postepowaniu 16/2023/DZP

Pyt. 4 Dotyczy czesci 6 poz. 1
Czy Zamawiajgcy dopusci, aby wszystkie rury rozciggalne byty do 200 cm?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisang w pytaniu rozciagalnosé rur.
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Pyt. 5 Dotyczy czesci 6 poz. 1
Czy Zamawiajgcy dopusci obwdd oddechowy z tgcznikiem Y bez portow?
Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego produktu.

Pyt. 6 Dotyczy czesci 6 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci obwod oddechowy diugosci dwéch rur 180 cm oraz dodatkowej rury 90
cm, przy spetnieniu pozostatych wymagan?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego produktu.

Pyt. 7

Czy Zamawiajacy wydzieli i/lub dopusci do przetargu z czesci 8 zaméwienia:

Poz. 7. Woreczek ekstrakcyjny 800 ml — cena za szt. 45,37 zi netto

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie produktu. Cena nie stanowi
wyjasnienia tresci SWZ.

Pyt. 8

Czy Zamawiajacy wydzieli i/lub dopusci do przetargu z czesci 8 zaméwienia:

Poz. 9. Woreczek ekstrakcyjny o poj. 200 ml — cena za szt. 45,37 zt netto

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie produktu. Cena nie stanowi
wyjasnienia tresci SWZ.

Pyt. 9

Czy Zamawiajacy wydzieli i/lub dopusci do przetargu z czesci 8 zamoéwienia:

Poz. 10. Woreczek ekstrakcyjny o pojemnosci 400 ml — cena szt. 45,37 zt netto

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie produktu. Cena nie stanowi
wyjasnienia tresci SWZ.

Pyt. 10

Czy Zamawiajacy wydzieli i/lub dopusci do przetargu z czesci 8 zaméwienia:

Poz. 13. Endosampler — cena za szt. 20,28 zt netto

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie produktu. Cena nie stanowi
wyjasnienia tresci SWZ.

Pyt. 11

Czy Zamawiajacy wydzieli i/lub dopusci do przetargu z czes$ci 8 zaméwienia:

Poz. 21. Kateter HSG balloon, CH 7 — réznica CH 8 a CH 7 wynosi 1/3 mm — bez praktycznego,
medycznego znaczenia — cena za szt. 41,37 zt netto

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie produktu, ale dopuszcza opisany
produkt.

Pyt. 12

Czy Zamawiajacy wydzieli i/lub dopusci do przetargu z czesci 8 zamoéwienia:

Poz. 29. Pesar kofnierzowy szyjki macicy, 65 mm. Cena za szt. 117,41 zt netto. Rozmiary
60,65,70, 75, 80 — do wyboru Zamawiajgcego.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie produktu i nie dopuszcza
opisanego produktu.

Pyt. 13

Czy Zamawiajacy w czesci 25 zamoéwienia dopusci do przetargu:

Poz. 1. Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet
TVT — O sktadajgcy sig z: tasmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10
mm (+/-10%) x 450 mm (+/-10%), wielko$¢ oczek 1 x 1,25 mm (+/-10%), gramatura 45 g/m? (+/-
10%), réznica 0,018 g. Dwoch jednorazowych narzedzi o ksztatcie helikalnym do zaktadania tasmy



SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. S“"IETE.J RODZINY
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalinskiego 25
S Z P I TAL
IM. $WIETEJ RODZINY

metodg przezzastonowg technikg od $rodka na zewnatrz (in-out) oraz prowadnika?

W sytuacji dopuszczenia tasmy o wskazanych przez nas parametrach, proponujemy cene tasmy
398 zt netto/szt., a w przypadku wygrania przetargu nieodptatnie przekazemy 2 narzedzia z
certyfikowanej stali chirurgicznej o najwyzszej jako$ci.

Lub

Z ostonkag

430 zt netto

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 14

Czy Zamawiajacy w czesci 25 zaméwienia dopusci do przetargu:

Poz. 2. Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet
TVT - O sktadajacy sig z: tadSmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10
mm (+/-10%) x 450 mm (+/-10%), wielko$¢ oczek 1 x 1,25 mm (+/-10%), gramatura 45 g/m? (+/-
10%). Jednego jednorazowego narzedzia do zaktadania siatki metodg zastonowag TVT?

W sytuacji dopuszczenia tasmy o wskazanych przez nas parametrach, proponujemy cene tasmy
398 zt netto/szt.

W przypadku wygrania przetargu nieodplatnie przekazemy 2 narzedzia z certyfikowanej stali
chirurgicznej o najwyzszej jakosci.

Lub

Pozycja z ostonkg

Cena 430 zt netto

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu.

Pyt. 15

Czy Zamawiajacy wydzieli i/lub dopus$ci do przetargu w czesci 36 zaméwienia:

Czy zamawiajgcy wydzieli w czgsci 36 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 i dopusci do zlozenia naszej oferty.
Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie opisane w pytaniu.

Pyt. 16

Uprzejmie prosimy o wyrazenie zgody na wydzielenie z Czesci nr 8 poz. 13 i 21 do odrebnego
pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym ksztatcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza
konkurencje wytacznie do duzych hurtowni i eliminuje z mozliwosci uczestniczenia w
postepowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadajgce duzg wiedze merytoryczna na
temat oferowanych produktow i w sposéb szczegolny dbajgcy o ich jako$é. Dodatkowo
wydzielenie z pakietu pozwoli na wzigcie udziatu w przetargu wiekszej liczby oferentéw, a tym
samym, pozytywnie wptynie na mozliwo$¢ wytonienia przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej
oferty.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie opisane w pytaniu.

Pyt. 17

Czy Zamawiajgcy dopusci w Czesci nr 23 w poz. 5 igle do amniopunkcji o $rednicy 21 G
(0,80mm) i dtugosci 150mm?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany produkt.

Pyt. 18

Czy Zamawiajgcy dopusci w Czesci nr 23 w poz. 8 igte do amniopunkcji o diugoéci 100mm,
pozostate parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany produkt.
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Pyt. 19 Pytanie do pakietu 3

Czy Zamawiajgcy zmieni opis przedmiotu zamdwienia dotyczacy pozycji 5-6 w taki sposob, ze

wydzieli je do oddzielnego pakietu, lub umozliwi sktadanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 3?

Produkty umieszczone w pakiecie 3 igly do znieczulen, kaniule, koreczki do kaniul, kraniki, sg

nietozsame z umieszczonymi w pozycji 5-7 zestawami do kaniulacji.

Odp. W Formularzu asortymentowo-cenowym - w ramach Czeéci 3 zaméwienia

Zamawiajgcy wyraza zgode na skladanie ofert w nastepujacy sposéb:

~ Odrebne zaméwienie: Czes¢ 3a Kaniule tj. L. p. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 25
Ponadto w L. p. 17 i 18 nastapita omytka pisarska. Jest ,, ..., opis jak w poz. 10” powinno
byc¢: ,,..., opis jak w poz. 16”

— Odrebne zamowienie: Czes¢ 3b Zestawy do znieczulen tj. L. p. : 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24

- Odrebne zamoéwienie: Cze$¢ 3c Zestawy do kaniulacji zyt centralnych tj. L. p. 5, L. p.5
(powinno byé: L. p.6)

Jednoczesénie Zamawiajacy w ramach wyodrebnionych zaméwien wymaga zlozenia

wszystkich pozycji objetych danym odrebnym zaméwieniem.

Pyt. 20 do pakietu 3 poz. 5i 6

W zwigzku ze wskazaniami proceduralnymi (Procedura zatozenia centralnego cewnika dla
dtugotrwatej terapii dozylnej), prosimy o dopuszczenie cewnikéw z mozliwoscig przeprowadzenia
kontroli radiologicznej bez koniecznosci uzycia EKG

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego produktu.

Pyt. 21 do pakietu 3 poz5i6

Jesli Zamawiajgcy dopusci cewniki z mozliwoscig przeprowadzenia kontroli radiologicznej bez
koniecznosci uzycia EKG, to czy dopusci:

Cewniki centralne wykonane z poliuretanu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich
dtugosci 20cm, Koricowka cewnika ma ksztatt stozkowy i jest pokryta bardziej miekkim materiatem.
Linia ta obejmuje kodowane kolorystycznie przewody taczeniowe ze zintegrowanymi zaworami
hemostatycznymi zamiast zwyktych ztacz typu luer. Zawory hemostatyczne zapewniaja
bezpieczenstwo poprzez automatyczne uszczelnienie przewoddéw, dlatego tez zaciskanie
przewodow cewnikowych nie jest wymagane na zadnym etapie zabiegu.w skfad zestawu wchodzi:
igta echogeniczna 18G x 7,0 cm koncéwka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG,
rozszerzacz z powtokg dyrofilng aktywowany solg fizjologiczng w celu zmniejszenia tarcia podczas
wkiadania, prowadnik nitinolowy o $rednicy 50cm x 0,035, strzykawka prowadzaca 5CC umozliwia
przejscie prowadnika przez strzykawke, skrzydto do mocowania wtérnego 2 szt. standardowe, nr.
11 standardowy skalp.

Dla pozyciji 5 - zestaw trojSwiattowy7F- kanaty 16/18/18G

Dla pozycji 6 - zestaw dwuswiattowy 7F-kanaty 16/16G

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego produktu.

Pyt. 22 do pakietu 3 Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 PZP przedmiot
zamowienia nie moze zosta¢ opisany w sposob, ktéry moégtby utrudniaé uczciwg konkurencje. W
przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic réownowaznosci w sposob
zachowujacy zasady uczciwej konkurenc;ji.

Odp. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia (pakiet 3) nie narusza zasad uczciwej
konkurenciji.

Pyt. 23 do pakietu 10
Czy Zamawiajacy w celu uniknigcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i
art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopusci produkty, o niewielkich réznicach technicznych, lecz tej
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samej lub lepszej funkcjonalnosci:
Pozycja 1 Port wykonany w catosci z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego z cewnikiem
poliuretanowym o dtugosci 63 cm znakowanym co 1cm, z komorg w ksztaicie stozka
zapobiegajacg powstawaniu skrzeplin ( bez martwych stref ), wyciecia w podstawie poru (
utatwienie dla personelu przy obstudze portu) , 3 otwory mocujace wypetnione silikonem, szybkos¢
przeptywu kontrastu 5ml/s , membrana obnizona, cewnik niepodtgczony na trwate Waga portu :
4,99, Wysoko$¢ portu : max 12.1mm Podstawa 26.7 mm , $rednica membrany 12,7mm -
wyposazenie : mechanizm mocujacy cewnik, igta tepa , igta Hubera zakrzywina 22 g, Igta stalowa
prosta 22 g , igla wprowadzajgca 18 G , rozrywalna koszulka , prowadnica typu J
, tunelizator, , mozliwos¢ podawania kontrastu , PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w
celu tatwiejszej lokalizacji
» Pacjent z portem moze by¢ skutecznie skanowany w systemie MR w nastepujacych
warunkach: statyczne pole magnetyczne : Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), oraz bardzo
wysokie pole rzedu - Tesla (7T)
e Maksymalna ilos¢ wkiug: igly 19/20G - 1000 wkiu¢, igty 22G - 1500 wkiué,
e Pacjent z portem moze by¢ skutecznie skanowany w systemie MR w nastepujacych
warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla
(7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m),

Pozycja 2 Igty do portu ze skrzydetkami, dtugo$¢ 20 mm i 25 mm, G 20. Igta potaczona z
cewnikiem 200 £10 mm, z zaciskiem na cewniku, z ostona na igle zabezpieczajgca przed
samozaktuciem, igta zagieta, o szlifie fyzeczkowym, o ostrym zakorczeniu.

Pozycja 3 Zamawiajacy umiescit zestaw do wszczepiania portow jako oddzielng pozycje w
pakiecie. Wielu producentéw umieszcza porty wraz z zestawem w jednym opakowaniu. Prosimy o
umozliwienie sktadania ofert z zestawu z pozycji 3 wraz z portem w pozycji 1 Zaproponowane
rozwiazanie nie ma wptywu na funkcjonalno$¢ lecznicza a pozostawienie pozycji 3 jako odrebny
zestaw jest niezgodne z zasadg uczciwej konkurencji i wyklucza innych wykonawcow.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 24 do pakietu 10

Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 PZP przedmiot zaméwienia nie moze
zostac opisany w sposéb, ktéry mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje. W przypadku odpowiedzi
odmownej wnosimy o wskazanie granic rownowaznosci w sposéb zachowujacy zasady

Odp. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia (pakiet 10) nie narusza zasad uczciwej
konkurenciji.

Pyt. 25 do Pakietu nr 36 poz.1: Czy Zamawiajacy dopusci Uszczelka jednorazowa do termosu
medycznego wielorazowego uzytku, stuzacego do podgrzewania optyk w celu eliminacji jej
parowania podczas zabiegu. Termos medyczny zostanie udostepniony bezptatnie na czas trwania
umowy.? Pytanie do

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 26 Pakietu nr 36 poz.2: Czy Zamawiajgcy dopusci Trokar 5-12 mm bezpieczny o dtugosci
100 mm z systemem uszczelek przyjmujagcym narzedzia 5-12 bez koniecznoéci uzywania
dodatkowej redukciji, z ptaskim metalowym ostrzem w ksztatcie zaokraglonej litery “V" aktywujacym
si¢ tylko podczas oporu powtok (po uzbrojeniu trokara aktywuje sie tylko raz w celu przebicia
powtok brzusznych, a nastepnie zostaje zablokowane w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia
narzadow wewnetrznych), dwustopniowy zawér do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie
zdejmowalna gtowica uszczelki utatwiajgca usuwanie tkanki i szybka desuflacje, atraumatycznie
zebrowana, przeZroczysta kaniula?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.
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Pyt. 27 do Pakietu nr 36 poz.3: Czy Zamawiajacy dopusci Trokar 5-11 mm bezpieczny o dtugosci
100 mm z systemem uszczelek przyjmujgcym narzedzia 5-11 bez konieczno&ci uzywania
dodatkowej redukgji, z ptaskim metalowym ostrzem w ksztatcie zaokraglonej litery “V" aktywujgcym
sie tylko podczas oporu powiok (po uzbrojeniu trokara aktywuje sie tylko raz w celu przebicia
powiok brzusznych, a nastepnie zostaje zablokowane w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia
narzadow wewnetrznych), dwustopniowy zawor do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie
zdejmowalna gtowica uszczelki utatwiajaca usuwanie tkanki i szybka desuflacje, atraumatycznie
Zebrowana, przezroczysta kaniula?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt 28 do Pakietu nr 36 poz.4: Czy Zamawiajgcy dopusci Trokar 5 mm bezpieczny, o diugosci
100 mm, z ptaskim metalowym ostrzem w ksztalcie zaokraglonej litery “V” aktywujacym sie tylko
podczas oporu powtok (po uzbrojeniu trokara ostrze aktywuje sie tylko raz w celu przebicia powlok
brzusznych a nastgpnie zostaje zablokowane w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia narzadow
wewnetrznych), atraumatycznie zebrowana, przezroczysta kaniula?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 29 do Pakietu nr 36 poz.5. Czy Zamawiajgcy dopusci Trokar 5-11 mm bezpieczny optyczny o
dtugosci 100 mm z systemem uszczelek przyjmujacym narzedzia 5-11 bez koniecznosci uzywania
dodatkowej redukcji, obturator atraumatyczny do separacji tkanek wyprofilowany skretnie bez noza
ani plastikowych ostrych krawedzi z otworem pozwalajacym na bezposrednia insuflacje;
dwustopniowy zawor do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie zdejmowalna gtowica
uszczelki utatwiajgca usuwanie tkanki i szybkg desuflacje, kaniula zebrowana atraumatycznie,
przezroczysta?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 30 do Pakietu nr 36 poz.6: Czy Zamawiajacy dopusci Trokar 5-12 mm bezpieczny optyczny
o diugosci 100 mm z systemem uszczelek przyjmujacym narzedzia 5-12 bez koniecznosci
uzywania dodatkowej redukcji, obturator atraumatyczny do separacji tkanek wyprofilowany skretnie
bez noza ani plastikowych ostrych krawedzi z otworem pozwalajagcym na bezposrednia insuflacje;
dwustopniowy zawér do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie zdejmowalna gtowica
uszczelki utatwiajgca usuwanie tkanki i szybkg desuflacje, kaniula zebrowana atraumatycznie,
przezroczysta?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 31 do Pakietu nr 36 poz.7: Czy Zamawiajacy dopusci Trokar 5-15 mm bezpieczny optyczny
o diugosci 100 mm z systemem uszczelek przyjmujgcym narzedzia 5-15 bez koniecznosci
uzywania dodatkowej redukcji, obturator atraumatyczny do separacji tkanek wyprofilowany skretnie
bez noza ani plastikowych ostrych krawedzi, dwustopniowy zawér do insuflatora (stop-insuflacja-
stop), catkowicie zdejmowalna gtowica uszczelki utatwiajaca usuwanie tkanki i szybkg desuflacje,
kaniula atraumatycznie zebrowana, przezroczysta?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 32 do Pakietu nr 36 poz.8: Czy Zamawiajgcy dopusci Trokar 5 mm bezpieczny optyczny, o
dtugosci 100 mm, obturator przezroczysty atraumatyczny do separacji tkanek wyprofilowany
skretnie bez noza ani plastikowych ostrych krawedzi z otworem pozwalajacym na bezposrednig
insuflacje; dwustopniowy zawér do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie zdejmowalna
glowica uszczelki utatwiajgca usuwanie tkanki i szybka desuflacje, kaniula zebrowana
atraumatycznie, przezroczysta?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.
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Pyt. 33 do Pakietu nr 36 poz.9: Czy Zamawiajgcy dopusci Trokar 5-11 mm bezpieczny o dtugosci
100 mm z systemem uszczelek przyjmujgcym narzedzia 5-11 bez koniecznosci uzywania
dodatkowej redukcji, optyczny z plastikowg przezroczystg atraumatyczng koricowka rozdzielajaca
tkanki, dwustopniowy zawér do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie zdejmowalna gtowica
uszczelki ufatwiajgca usuwanie tkanki i szybkg desuflacje, atraumatycznie zebrowana,
przezroczysta kaniula?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 34 do Pakietu nr 36 poz.10: Czy Zamawiajacy dopusci Jednorazowy trokar endoskopowy
tepy do wykonania wstgpnego dostepu, jednorazowy, dtugosci 100 mm, $rednicy 12 mm, z
systemem podwojnej uszczelki nie wymagajgcy redukcji do pracy z narzedziami od 5-12 mm,
fiksowany bezlateksowym balonem napetnionym powietrzem od wewnatrz i stozkiem zelowym od
zewnatrz, strzykawka do napetniania balonu. Dodatkowo zintegrowany dwustopniowy zawér
insuflacyjny. Catkowicie zdejmowalna gtowica utatwiajgca usuwanie tkanki i szybka desuflacje?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 35 do Pakietu nr 36 poz.11: Czy Zamawiajacy dopusci Trokar 5-12 mm bezpieczny o
dtugosci 150 mm z systemem uszczelek przyjmujgcym narzedzia 5-12 bez koniecznosci uzywania
dodatkowej redukciji, z ptaskim metalowym ostrzem w ksztatcie zaokraglonej litery “V” aktywujgcym
sig¢ tylko podczas oporu powtok (po uzbrojeniu trokara aktywuje sie tylko raz w celu przebicia
powlok brzusznych, a nastepnie zostaje zablokowane w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia
narzadéw wewnetrznych), dwustopniowy zawér do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie
zdejmowalna gfowica uszczelki utatwiajgca usuwanie tkanki i szybkg desuflacje, atraumatycznie
Zebrowana, przezroczysta kaniula?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 36 do Pakietu nr 36 poz.12: Czy Zamawiajgcy dopusci jednorazowy trokar 5 mm bezpieczny
optyczny, o dtugosci 150 mm, obturator przezroczysty atraumatyczny do separacji tkanek
wyprofilowany skretnie bez noza ani plastikowych ostrych krawedzi z otworem pozwalajacym na
bezposrednig insuflacje; dwustopniowy zawor do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie
zdejmowalna gtowica uszczelki utatwiajgca usuwanie tkanki i szybkg desuflacje, kaniula
zebrowana atraumatycznie, przezroczysta?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 37 do Pakietu nr 36 poz.13: Czy Zamawiajacy dopusci Nozyczki jednorazowe zakrzywione
Metzenbauma o diugos$ci 16 mm ze zlgczem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5 mm
obrotowy (360°), dtugos¢ trzonu 35 cm?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 38 do Pakietu nr 36 poz.14: Czy Zamawiajgcy dopusci Jednorazowy chwytak typu grasper 5
mm z mechanizmem zaciskowym w rekojesci o dtugosci 35 cm?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 39 do Pakietu nr 36 poz.15: Czy Zamawiajgcy dopusci Worek do pobierania prébek nie
zawierajgcy lateksu, jednorazowego uzytku, pojemno$é 1600 ml, dtugoéé trzonu okoto 29 cm, z
elastyczng metalowg obrecza utatwiajgcg pobieranie probek, sztywny trzon srednicy 15 mm,
ergonomiczna rekoje$¢ nozycowa?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SWIETEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalinskiego 25
S ZPITAL
IM. SWIETEJ RODZINY

Pyt. 40 do Pakietu nr 36 poz.16: Czy Zamawiajacy dopusci Ochraniacz tkanek miekkich do
operacji otwartych o rozmiarze M, dopasowujgcych sie do diugosci linii ciecia od 5 cm do 9 cm,
sktadajgcy sie z dwoch obreczy potgczonych trwatym poliuretanem, pomagajgcy chronié¢ rane
przed skazeniem i wspomagajacy retrakcje w celu poprawy wizualizacji?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 41 do Pakietu nr 36 poz.17: Czy Zamawiajacy dopusci Ochraniacz tkanek miekkich do
operacji otwartych o rozmiarze XL, dopasowujgcych sie do dtugosci linii ciecia od 11 cm do 17 cm,
sktadajgcy si¢ z dwoch obreczy potgczonych trwatym poliuretanem bez potrzeby uzywania
dodatkowego pierécienia, gdyz gérna zewnetrzna obre¢ jest sztywna, pozwalajaca na petna 360
stopniowa retrakcje, pomagajacy chroni¢ rane przed skazeniem i wspomagajacy retrakcje w celu
poprawy wizualizacji?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 42 do Pakietu nr 36 poz.18: Czy Zamawiajgcy dopusci trokar laparoskopowy pierwszego
wejscia o Srednicy 5-12 mm, diugosci 100 mm z atraumatycznym separatorem tkankowym
wyprofilowanym skretnie bez noza ani plastikowych ostrych krawedzi z otworem pozwalajacym na
bezposrednig insuflacje, ktory w odréznieniu od ostrzowego nie przecina tkanek i powtok
brzusznych, tylko rozwarstwia je w bardziej naturalny sposéb przez co niweluje ryzyko wystgpienia
przepuklin, zakarzen i bélu pooperacyjnego. Zatem praktycznie nie ma potzreby zamykania otworu
po trokarze. Dodatkowo oferujemy w zestawie 1 szt. obturatora do kaniuli 5-12mm.?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 43 do Pakietu nr 36 poz.19: Czy Zamawiajgcy dopusci Jednorazowy zestaw laparoskopowy
sktadajgcy sie z szesciu narzedzi:

1. Jeden jednorazowy trokar 5-11 mm bezpieczny o dtugosci 100 mm z systemem uszczelek
przyjmujacym narzedzia 5-11 bez koniecznosci uzywania dodatkowej redukcji, z ptaskim
metalowym ostrzem w ksztalcie zaokraglonej litery “V" aktywujgcym sie tylko podczas oporu
powtok (po uzbrojeniu trokara aktywuje sie tylko raz w celu przebicia powtok brzusznych, a
nastepnie zostaje zablokowane w celu minimalnego ryzyka uszkodzenia narzadéw wewnetrznych),
dwustopniowy zawér do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie zdejmowalna glowica
uszczelki utatwiajgca usuwanie tkanki i szybkg desuflacje, atraumatycznie zebrowana,
przezroczysta kaniula.

2. Trzy jednorazowe trokary 5 mm bezpieczne optyczne, o dtugosci 100 mm, obturator
przezroczysty atraumatyczny do separacji tkanek wyprofilowany skretnie bez noza ani
plastikowych ostrych krawedzi z otworem pozwalajgcym na bezposrednig insuflacje; dwustopniowy
zawér do insuflatora (stop-insuflacja-stop), catkowicie zdejmowalna gtowica uszczelki utatwiajaca
usuwanie tkanki i szybka desuflacje, kaniula zebrowana atraumatycznie, przezroczysta.

3. Jedna sztuka nozyczek jednorazowych zakrzywionych Metzenbauma o dtugosci 16 mm ze
ztgczem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5 mm obrotowy (360°), dtugos$é trzonu 35 cm.

4. Uszczelka jednorazowa do termosu medycznego wielorazowego uzytku, stuzacego do
podgrzewania optyk w celu eliminacji jej parowania podczas zabiegu. Termos medyczny zostanie
udostepniony bezpiatnie na czas trwania umowy. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym
kartonie, ktory zapewnia bezpieczenstwo transportu i tatwo$¢ przechowywania. Kazdy produkt
zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie narzedzia sg ze sobg kompatybilne i
pochodzg od jednego producenta?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.
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Pyt. 44 W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadnosci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmiane stéw ,,...od otrzymania zawiadomienia”
na ,,...od dnia uznania reklamacji’.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien projektu umowy w zakresie
wnioskowanych zapiséw.

Pyt. 45 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapiséw § 3 ust. 11:

11. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzah umownych, w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i

wysokosciach:

1) w razie wystgpienia zwioki w dostarczeniu towaréw w terminie okreslonym w ust. 5. lub w
ust. 7. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 0,2%
wartosci brutto niedostarczonych towaréw za kazdy dzien zwioki, jednak nie wiecej niz
10% wartosci brutto niedostarczonych towarow

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
10% niezrealizowanej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1, niezrealizowanej
czesci umowy, gdy Wykonawca odstapi od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 10% niezrealizowanej
wartosci brutto o ktérej mowa w § 2 ust. 1, niezrealizowanej czesci umowy, gdy
Zamawiajacy odstgpi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowieri projektu umowy w zakresie
wnioskowanych zapisow.

Pyt. 46 Czy Zamawiajacy uzupetni projekt umowy o zapis, ze na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i
przesytanie faktur, duplikatow faktur oraz ich korekt, a takze not obcigzeniowych i not korygujacych
w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze
wskazanych w umowie adreséw poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien projektu umowy w zakresie
wnioskowanych zapiséw.

Pyt. 47 Czes¢ 11 - Elektroda neutralna do diatermii Erbe VIO

W zwiazku z niezdefiniowaniem wielkosci elektrody opisanej w pakiecie nr 11 uprzejmie prosimy o
okreslenie jej wielkosci (powierzchni) lub przeznaczenia (np. dla dorostych, dzieci, etc.).

Odp. Zamawiajacy wymaga elektrody z przeznaczeniem dla dorostych i dzieci o wadze 5 kgi
powyzej.

Pyt. 48 Czes¢ 11 - Elektroda neutralna do diatermii Erbe VIO

Czy Zamawiajgcy wymaga elektrody okragtej, ztozonej z dwéch jednakowych czesci, symetrycznie
usytuowanych wzgledem osi elektrody?

Wymdg taki znaczaco wplywa na bezpieczenstwo zabiegéw prowadzonych diatermiami
chirurgicznymi ERBE, ktére podczas pracy mierza ilo$¢ pradu odbieranego przez obie potowki
elektrody dzielonej. Ma to na celu unikniecie sytuacji niepozadanej, jak poparzenie pacjenta na
skutek niesymetrycznego przeptywu pradu i nadmiernego ogrzewania jednej potdwki elektrody.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza opisang w pytaniu elektrode.

Pyt. 49 Czesc 11 - Elektroda neutralna do diatermii Erbe VIO

Czy Zamawiajacy wymaga elektrody wyposazonej w pierscieri ekwipotencjalny, elektrycznie
i mechanicznie izolowany od powierzchni dzielonej elektrody, petniacy role elementu
symetryzujgcego doptyw pradu wysokiej czestotliwosci do wtasciwych powierzchni dzielonych
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elektrody?

Warunek ten istotnie podnosi poziom bezpieczenstwa zabiegdw, pozwalajgc niwelowaé bledy
niewtasciwego kierunku aplikacji elektrody wzgledem pola operowanego, zapobiegajac sytuacjom
niebezpiecznym i niepozadanym takim, jak np. poparzenia.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza opisang w pytaniu elektrode.

Pyt. 50 Czesc 11 - Elektroda neutralna do diatermii Erbe VIO

Czy Zamawiajgcy wymaga aby podioze elektrody bytlo wykonane z wiékniny pochtaniajacej
wilgoé?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza opisane w pytaniu podtoze elektrody.

Pyt. 51 Czes¢ 11 - Elektroda neutralna do diatermii Erbe VIO

Ze wzgledu na zroéznicowane rodzaje opakowar jednorazowych elektrod neutralnych opisanych w
pakiecie nr 11, prosimy o okreslenie minimalinej trwatosci, tzn. okresu przydatnosci elektrod do
uzycia po otwarciu opakowania jednostkowego.

Odp. Zamawiajacy wymaga, aby na opakowaniu widnial okres przydatnosci elektrod do
uzycia po otwarciu opakowania jednostkowego max. 14 dni.

Pyt. 52 Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 26
Czy Zamawiajgcy dopusci ztozenie oferty na butelki redona innego producenta niz dreny redona?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na zasadzie opisanej w pytaniu.

Pyt. 53 Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 36

Czy Zamawiajgcy dopusci ztozenie oferty na koricéwki o srednicy CH21 i dhugosci 27 cm?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty z koricowkami opisanymi w pytaniu.
Pozostate wymagania — zgodnie z opisem w SWZ.

Pyt. 54 Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 1-9

Zwracamy sie z prosba o odstapienie od wymogu aby igty iniekcyjne, byty tego samego
producenta co igty do nakiu¢ ledzwiowych. Nie ma zadnych merytorycznych przestanek, aby taki
wymog stawiac oferentom chcacym ztozy¢ oferte przetargowa.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na zasadzie opisanej w pytaniu.

Pyt. 55 Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 12-17

Zwracamy sig z pro$bg o odstgpienie od wymogu, aby strzykawki do insuliny, byty tego samego
producenta co strzykawki jednorazowe opisane w pozycji 13-17. Nie ma zadnych merytorycznych
przestanek, aby taki wymég stawia¢ oferentom chcacym zt ozyé oferte przetargowa.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty na zasadzie opisanej w pytaniu.

Pyt. 56 Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 15

Czy Zamawiajacy dopusci ziozenie oferty na strzykawki pakowane po 50 szt. z odpowiednim
przeliczeniem ilosci tj. 1800 opakowan?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na zasadzie opisanej w pytaniu.

Pyt. 57 Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 20

Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty na strzykawki z czarng skala pomiarowa, pozostate
zapisy zgodnie z SWZ?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza zfozenie oferty na zasadzie opisanej w pytaniu.

Pyt. 58 Pakiet 4

Czy Zamawiajgcy wydzieli z pakietu 4 pozycje 7 i 1,2,3,4,5,6 do oddzielnego zadania?
Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie opisane w pytaniu.

10
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Pyt. 59 Pakiet 10

Czy Zamawiajacy w pakiecie 10 pozycji 1 dopusci port naczyniowy niskoprofilowy wraz z
akcesoriami. Sktad: komora i kaniula wykonane w cato$ci z tytanu i biokompatybilng obudowg z
tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o ksztatcie zblizonym do fezki’, utatwiajgcym
wprowadzenie portu pod skoére, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy tacznik mocujacy cewnik z
przewodem wyprowadzajgcym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 5g,
wysokos¢ portu 10,1 mm, $rednica membrany 10,5mm, $rednica podstawy 25,8x20,9 mm. Cewnik
silikonowy — (sr. Zew. 2,4 mm; $r wew. 1,2 mm) Oznaczenie diugosci co 1cm trwale naniesione na
cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skorg- "tepy" bez
powierzchni tnacej, narzedzie do unoszenia naczynia, igta Hubera prosta, strzykawka 10ml,
narzedzie do przeptukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalng koszulka, prowadnica, igta
wprowadzajgca, karta pacjenta, bransoletka informujaca iz pacjent posiada port, paszport pacjenta
W J. polskim, instrukcja obstugi w j. polskim. Port do wlewéw pod cisnieniem do 325 psi, przeptyw 3
mi/sek, kompatybilny z MRI i TK?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu port.

Pyt. 60 Pakiet 10

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 10 pozycji 2 dopusci bezpieczna igte do portéw zaopatrzong w
mechanizm zabezpieczajacy przed zaktuciem, zagieta pod katem 90° z ostrzem Hubera do portu z
poczwornymi przezroczystymi skrzydetkami ( dwa goérne do trzymania podczas zaktadania i
usuwania igty, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igty), niskoprofilowa, z
poliuretanowym drenem przedtuzajgcym o dt.21,5cm z zaciskiem i zefAskim tacznikiem typu Luer
lock. Zacisk kodowany kolorem w zaleznosci od rozmiaru igty, z informacja na zacisku : rozmiar
igty, max przeptyw ( 5ml/sek), max. ci$nienie (350psi). Podktadka piankowa pod igte. Kompatybilna
z tomografig komputerowa. Produkt pobawiony lateksu- mozliwo$é podawania lekéw
zawierajacych emulsje tluszczowg. W rozmiarze G20 o dtugosci 15,20 i 25?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu produkt.

Pyt. 61 Pakiet 10
Czy Zamawiajgcy w pakiecie 10 pozyciji 3 dopusci zestaw z 1 strzykawkg 10 ml?
Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu zestaw.

Pyt. 62 Dotyczy czesci nr 36 poz. 7

Wnosimy o dopuszczenie w Czesci nr 36 poz. nr 7 trokara o dlugosci 110 mm spetniajgcego
wszystkie pozostate parametry okreslone przez Zamawiajgcego.

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisany w pytaniu trokar.

Pyt. 63 Dotyczy czesci nr 36 poz. 15

Whnosimy o dopuszczenie w Czesci nr 36 poz. nr 15 worka o pojemnosci 1350 ml, dfugosci trzonu
31,5 cm, $rednicy trzonu 10 mm spetniajgcego wszystkie pozostate parametry okreslone przez
Zamawiajgcego.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 64 Dotyczy czesci nr 36 poz. 18

Whnosimy o dopuszczenie w Czeéci nr 36 poz. nr 18 mozliwosci zaoferowania produktu
réwnowaznego, nie powodujacego poniesienia dodatkowych kosztow z tytutu uzycia, tj trokara
laparoskopowego o ponizszych parametrach:

- ,jednorazowy, sterylny z bezpiecznym ostrzem w ksztatcie liniowym, naostrzonym obustronnie,
srednica 12mm, dilugo$¢ 10cm, kaniula karbowana, z trojstopniowym  zaworem
insuflacja/stop/desuflacja; mozliwo$¢ desuflacji bez odtaczana drenu z CO2. Samodopasowujgca
si¢ uszczelka mieszczaca narzedzia od 5 do 12 mm bez koniecznoéci uzywania redukeji z
dodatkowym obturatorem umozliwiajgcym optymalne zamykanie miejsca po trokarze”.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.
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Pyt. 65 Dotyczy czesci nr 36 poz. 19

Whnosimy o dopuszczenie w Czeséci nr 36 poz. nr 19 zestawu laparoskopowego z systemem
wizualizacji sktadajgcym sie z podgrzewacza, dwoch wacikéw do trokaréw (5 mm i 10 mm) i jedne;
Sciereczki z mikrofibry, spetniajgcego wszystkie pozostate parametry okreslone przez
Zamawiajgcego.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu zestawu.

Pyt. 66 Wnosimy o dopuszczenie w Czesci nr 36 poz. nr 19 zestawu dostarczanego w opisanym
kartonie, ktéry zapewnia bezpieczenstwo transportu i tatwo$¢ przechowywania, kazdy produkt
zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu, wszystkie narzedzia sg w peini ze soba
kompatybilne ale pochodzg od wiecej niz jednego producenta.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu zestawu.

Pyt. 67 Dotyczy czesci nr 39

Whnosimy o dopuszczenie w Czesci nr 39 proszku przeciwzrostowego 3g bedacego jednoczesnie
preparatem hemostatycznym, pochodzenia roslinnego na bazie skrobi, dziatanie przeciwzrostowe
potwierdzone w Deklaracji Zgodnosci, zdolno$¢ wchtaniania 1 gram minimum 45ml wody, sita
adhezji minimum 0,3 N dla roztworu proszku 1 g w 20 ml wody, aplikator trwale ztaczony z
buteleczka, gotowy do uzycia natychmiast po otwarciu, podwéjne opakowanie pozwalajace na
wprowadzenie butelki w sterylne pole operacyjne, mozliwo$¢ zastosowania w postaci zelu lub
pasty, steryiny.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanego w pytaniu produktu.

Pyt. 68 Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze w pak 40 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4
regutg 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobéw medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. reguia 8
zatgcznika VIII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych zwane ,MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
rozporzgdzenia (WE) nr 178/2022 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw
Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwana ,MDD" wyroby medyczne, ktére sg przeznaczone do
implantaciji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do diugotrwatego uzytku powinny posiadaé klase Iib ],
wymagac bedzie zaoferowania wyrobéw medycznych — klipséw naczyniowych zaklasyfikowanych
do klasy lIb.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza wymagania opisane w pytaniu.

Pyt. 69 Czy Zamawiajgcy wymaga, aby Oferent posiadat certyfikat Systemu Zarzgdzania Jakoscia
ISO 13485:2016 dotyczacy wymagan dla wyrobéw medycznych, w tym wykazania zdolnosci do
dostarczania wyrobéw medycznych i zwigzanych z nimi ustug, co w zupetnosci upewnitoby
Zamawiajacego, ze otrzyma wyrob certyfikowany najwyzszej jakosci?
System Zarzadzania Jakoscig ISO 13485:2016 oparty jest na normie zharmonizowane;,
dedykowanej dla wyrobéw medycznych i przywotanej w dzienniku urzedowym Unii Europejskiej
Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/757 z dnia 11 maja 2022 r. Norma ISO 13485 okresla
wymagania dotyczgce systemu w zakresie zdolnosci do dostarczania wyrobéw medycznych i
zwigzanych z nimi ustug spetniajagcych wymagania Zamawiajgcego i majgcych zastosowanie
przepisow oraz potwierdza, ze wyrob medyczny jest odpowiednio nadzorowany, zapewnia
bezpieczenstwo i najwyzszg jakos¢ oferowanych wyrobow medycznych. Wdrozony i utrzymywany
system zarzgdzania jakoscig zgodnie z norma ISO 13485 potwierdza, ze spetniane sg wymagania
prawne dla wyrobéw medycznych, w tym dotyczace przechowywania, dystrybucji, serwisowania,
nadzoru nad rynku wyrobéw medycznych.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.
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Pyt 70

Dotyczy: Zatgcznik nr 3- projektowane postanowienia umowy. §3 ust. 1.

Whnosimy o wyrazenie zgody na zmiane terminu waznosci, wskazanego w paragrafie 3 ustep

1, w zakresie czesci 22, Pozycji 2 (znacznik tkankowy), na 12 miesiecy od daty produkcji, nie mnie;
niz 6 miesiecy od daty dostawy.

Zgodnie z projektem umowy dostawy bedg realizowane sukcesywnie, a produkt bedzie
dostarczany z okresem przydatnosci nie krotszym niz 6 miesigcy, co w petni zabezpiecza Panstwa
przed utratg waznosci produktu. Powodem skréconego terminu waznosci jest zmiana miejsca
produkcji wyrobu medycznego.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien projektu umowy w zakresie
wnioskowanych zapisow.

Pyt. 71

Dotyczy: Czesci 22. SWZ Rozdziat Ill. Opis przedmiotu zaméwienia.

Whnosimy o odstagpienie w zakresie czesci nr 22, od wymogu dostarczenia z kazdym zestawem
jatowym naklejek z informacjg o dacie waznosci zestawu i numerze serii.

Zestawy oferowane przez wykonawce posiadajg wskazane powyzej informacje wydrukowane na
opakowaniach produktéw, bez dodatkowych naklejek z w/w informacjami.

Odp. Tak, Zamawiajacy odstepuje od wymogu opisanego w pytaniu.

Pyt. 72

Dotyczy: Zatacznik nr 3- projektowane postanowienia umowy. §3 ust. 7

Prosimy o wydtuzenie czasu na dostarczenie brakujgcych / wymiane wadliwych towaréw z 48
godz. do 3 dni roboczych. Podany we wzorze umowy 48 godzinny termin jest zbyt krétki dla
Wykonawcéw, dodatkowo biorgc pod uwage utrudnienia i opodznienia wynikte z obecnie
panujacego stanu epidemii.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien projektu umowy w zakresie
whnioskowanych zapisow

Pyt. 73

Dotyczy: Zatacznik nr 3- projektowane postanowienia umowy. §3 ust. 14

Majgc na uwadze miarkowanie kar umownych i poszanowanie zasad rownego traktowania stron
umowy wnosimy o ustalenie maksymalnej wysokosci fgcznie naliczonych kar umownych na nie
wiecej niz 20% wartosci brutto umowy

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowienn projektu umowy w zakresie
wnioskowanych zapisow

Pyt. 74

Dotyczy: Zatacznik nr 3- projektowane postanowienia umowy. §3 ust. 11. Punk 1

Majgc na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zapisanej w
§3 ust 11 Punkt 1 do wysokosci 0,1 % wartosci niedostarczonych Towaréw za kazdy dzien zwitoki;
Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien projektu umowy w zakresie
wnioskowanych zapisow

Pyt. 75

Dotyczy: Zatacznik nr 3- projektowane postanowienia umowy. §3 ust. 11. Punk 2

Majgc na uwadze miarkowanie kar umownych i poszanowanie zasad réwnego traktowania stron
umowy wnosimy o zmniejszenie kary umownej zapisanej w §3 ust 11 Punkt 2 do wysokosci 10 %
tgcznej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1, niezrealizowanej cze$ci umowy.

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dokona modyfikacji postanowien projektu umowy w zakresie
whnioskowanych zapisow
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Pyt 76

Dotyczy: SWZ, Rozdziat VI. Punkt 4

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig, w zakresie cze$ci nr 22 na wydtuzenie terminu dostaw, , z
maksymalnie 5 dni roboczych do maksymalnie 7 dni roboczych od daty ztozenia zamoéwienia
czesciowego?

Wskazany maksymalny S-dniowy termin dostaw jest zbyt krotki i nieadekwatny do aktualnej,
globalnej sytuacji rynkowej, za$ doliczenie prze Wykonawce do ceny ryzyka zaptaty kar umownych
niecelowe i sprzeczne z zasadg oszczednego i celowego wydatkowania srodkéw publicznych
Odp. Zamawiajacy w czesci 22 zamdwienia wyraza zgode na wydiuzenie terminu dostaw do
maksymalnie 7 dni roboczych.

Pyt. 77 ZADANIE 2, POZ. 9

Czy Zamawiajgcy wydzieli poz. 9 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli innym firmom
specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym
umozliwi Zamawiajgcemu na osiggniecie oszczednosci i wymiernych korzysci finansowych?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji w sposéb opisany w
pytaniu.

Pyt. 78 ZADANIE 2, POZ. 10

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie iglty do pobierania lekéw z filtrem w rozmiarze 1,2
x40 mm?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza igle opisang w pytaniu.

Pyt. 79 ZADANIE 2, POZ. 13-16

Czy Zamawiajacy wymaga strzykawki dwuczesciowe] w kontrastujgcym kolorze , z tlokiem w
kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie stawia opisanego w pytaniu wymagania.

Pyt. 80 ZADANIE 2, POZ. 15

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki dwuczesciowej poj. 20 ml w
opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisane w pytaniu opakowania wraz z przeliczeniem.

Pyt. 81 ZADANIE 2, POZ. 15

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki dwuczesciowej poj. 20 ml w
opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisane w pytaniu opakowania wraz z przeliczeniem.

Pyt. 82 ZADANIE 2, POZ. 19, 20, 22

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki do pomp 20 ml i 50 ml posiadajace
oswiadczenie o kompatybilnosci od Producenta strzykawek?

Odp. Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza opisanych w pytaniu strzykawek.

Pyt. 83 ZADANIE 2, POZ. 22

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki do pomp 50 ml z rozszerzeniem do
60 ml?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisang w pytaniu strzykawke.

Pyt. 84 ZADANIE 2, POZ. 23

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki Janetta 50 ml z rozszerzeniem do 60
mi?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza opisang w pytaniu strzykawke.
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